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Załącznik do zarządzenia rektora nr 76/2023 

z dnia 19 czerwca 2023 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu Laboratorium Informatyki i Budownictwa  

Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II 

 

 

REGULAMIN LABORATORIUM INFORMATYKI I 
BUDOWNICTWA 

Laboratorium Informatyki i Budownictwa składa się z pięciu pracowni: 

1. Pracowni Optyki 

2. Pracowni Chemicznej 

3. Pracowni Konwersji Energii Odnawialnej 

4. Pracowni Cienkich Warstw 

5. Pracowni typu ,,Clean Room” 

WE WSZYSTKICH PRACOWNIACH: 

1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia w obuwiu wierzchnim. Należy zmieniać 

obuwie zaraz po wejściu do Laboratorium. 

2. Nie wolno wnosić jakichkolwiek przedmiotów poza niezbędnymi do wykonywania badań 

(w tym ubrań wierzchnich, plecaków i toreb). 

3. Nie wolno spożywać posiłków, napojów oraz palić papierosów. 

4. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do obsługi urządzenia należy uważnie zapoznać  

się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta oraz odbyć szkolenie stanowiskowe 

przeprowadzone przez pracownika Laboratorium. 

5. W przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi oraz szkoleniem 

stanowiskowym użytkownicy ponoszą całkowitą materialną odpowiedzialność  

za uszkodzenie sprzętu na swoim stanowisku badań oraz za podejmowane przez siebie 

działania. 

6. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu wiązki lasera z gałką oczną. W związku  

z tym zabrania się bezpośrednio patrzeć w wiązkę wychodzącą z lasera. 

7. Nie wolno posługiwać się w sposób niekontrolowany przedmiotami odbijającymi  

(lustra, płytki szklane itp.), które mogą skierować promieniowanie laserowe w oczy osoby 

postronnej. 

8. Zabrania się dotykania powierzchni zwierciadeł, soczewek, macierzy światłoczułych  

oraz innych elementów optycznych. 

9. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy w pomieszczeniu zaciemnionym, 

przy wyłączonym oświetleniu. 

10. Zabrania się wnoszenia magnesów oraz biżuterii magnetycznej. 

11. Nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów sterujących urządzeniami pomiarowymi, 

podpinać ich do sieci internetowej ani instalować na nich jakiegokolwiek oprogramowania. 
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12. Zabrania się włączania, wyłączania oraz dotykania urządzeń elektrycznych pracujących 

pod wysokim napięciem. 

13. Nie wolno dotykać urządzeń wilgotnymi rękoma. 

14. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętów. Wszelkie usterki lub szkody należy 

natychmiast zgłaszać pracownikowi Laboratorium. 

15. Zabrania się manipulowania jakimikolwiek zaworami lub przewodami, oraz odłączania 

źródła zasilania. 

16. Zabrania się umieszczania, w komorach próżniowych, próbek lub podłoży brudnych, 

wilgotnych bądź pylących. 

17. Zabrania się wykonywania pomiarów próbek o parametrach niezgodnych ze specyfikacjami 

podanymi przez producenta urządzenia. 

18. Drukarki dostępne w Laboratorium służą wyłącznie do realizacji celów badawczych. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O: 

1. Założeniu niezbędnych środków ochrony osobistej (fartuch, kombinezon, okulary ochronne 

rękawice, maseczki) zgodnie z poleceniem pracownika Laboratorium. W szczególności  

do Pracowni ,,Clean Room” można wejść wyłącznie w systemie odzieżowym nie 

uwalniającym włókien i cząstek. 

2. Zdjęciu lub zabezpieczeniu (np. poprzez założenie fartucha laboratoryjnego) luźnej 

odzieży, krawatów, chustek itp., by nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia. 

3. Spięciu długich włosów. 

4. Pobraniu niezbędnego sprzętu i odczynników oraz przygotowaniu miejsca pracy zgodnie 

ze wskazówkami pracownika Laboratorium. 

5. W razie zauważonego zagrożenia lub wypadku o niezwłocznym zawiadomieniu 

pracownika Laboratorium. 

6. Zapoznaniu się z instrukcją BHP przed przystąpieniem do badań.  

 

PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY: 

1. Zagospodarować odpady chemiczne w sposób podany przez pracownika Laboratorium. 

Szczególnie ostrożnie należy postępować z substancjami trującymi, cuchnącymi  

i reaktywnymi. Do zlewu nie wolno wlewać żadnych odpadów chemicznych ani wrzucać 

substancji stałych.  

2. Dokładnie umyć szkło laboratoryjne. Wszystkie pojemniki z odczynnikami, czyste szkło 

laboratoryjne, oraz sprzęt należy odłożyć na miejsce. Należy również uprzątnąć, zetrzeć,  

a w razie potrzeby zdezynfekować blat roboczy. 

3. Sprawdzić czy wszystkie zawory wodne i gazowa zostały zamknięte, a urządzenia 

elektryczne poprawnie wyłączone. 

4. Po ukończeniu pracy i uporządkowaniu swojego stanowiska umyć, a w razie potrzeby 

zdezynfekować dokładnie ręce. 

 

NIEZNAJOMOŚĆ I NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU  

MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ PRAWA DO KORZYSTANIA  

Z LABORATORIUM 
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